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Паспорт  

фонда оценочных средств 

по междисциплинарному курсу  МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 

 

№ Контролируемые разделы 

(темы) по 

междисциплинарному курсу 

* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного средства 

МДК 02.02. Контрольно-измерительные приборы 

1.  

Тема 2.1. Погрешности 

измерений, классификация 

электроизмерительных 

приборов и систем 

 

Практическое занятие №1. 
Определение метрологических 

характеристик прибора 

Практическое занятие №2. 
Определение погрешности 

измерений 

Практическое занятие №3. 
Устройство приборов различных 

измерительных систем. 

Магнитоэлектрические приборы 

Практическое занятие №4. 
Электромагнитные приборы 

Практическое занятие №5. 
Электродинамические приборы 

Практическое занятие №6. 
Ферродинамические приборы 

Практическое занятие №7. 
Приборы индукционной системы 

Практическое занятие №8. 
Ознакомление с техническими 

параметрами приборов. Проверка и 

подготовка измерительных приборов 

к работе 

Практическое занятие №9. 
Подключение 

электроизмерительных приборов в 

электрические цепи 

Практическое занятие №10. 
Цифровые вольтметры, частотомеры 

Самостоятельная работа №1. 
Подключение 

электроизмерительных приборов 

 

Кодификатор контрольных заданий 

Функциональный   

признак 

оценочного  Код 

средства (тип Метод/форма контроля 

контрольног

о 

контрольного  задания 
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задания)   

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 13 

Практическое 

задание 

Лабораторная работа, практические занятия, практический 

экзамен. 

Средство для контроля приобретенных обучающимся 

профессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. 10 
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Система оценивания профессиональных образовательных результатов по видам 

деятельности 

 

Описание системы оценивания 

 Показатели оценивания 

 Наименование ОПОР 25 баллов 20 баллов 15 баллов 10 баллов 

1.Владение знаниями 

терминологии 

Знает и понимает 

термины и 

определения 

Знает и 

понимает 

термины и 

определения, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

В целом 

понимает, но 

допускает 

ошибки в знании 

терминологии и 

определений, 

исправляет   

после замечаний 

 Не раскрывает 

содержание 

термина, 

неуместно 

применяет 

термины   

2.Результативность 

информационного 

поиска 

 

Информация 

найдена верно, 

небольшие 

недочеты 

исправляются 

студентом сразу, 

помогает в поиске 

информации 

одногруппникам 

Информация 

найдена не 

полная с 

неточностями, 

которые студент 

исправляет 

самостоятельно 

Студент 

самостоятельно, в 

срок, с 

недочетами 

выполняет 

задания, с 

помощью 

преподавателя 

делает выводы 

Информация 

найдена не 

полная с 

неточностями, 

которые студент 

не может 

исправить без 

помощи 

преподавателя 

3.Сскорость и 

техничность 

выполнения заданий 

Студент 

самостоятельно, в 

срок и верно 

выполняет 

задания, делает 

выводы, помогает 

одногруппникам 

Студент 

самостоятельно, 

в срок, с 

небольшими 

недочетами 

выполняет 

задания, делает 

выводы, 

помогает 

одногруппникам 

Студент 

самостоятельно, в 

срок, с 

недочетами 

выполняет 

задания, с 

помощью 

преподавателя 

делает выводы 

 

Студент с 

помощью 

преподавателя, 

несвоевременно, 

с недочетами 

выполняет 

задания, с 

помощью 

преподавателя 

делает выводы 

4.Оформление заданий  Задания 

оформляет 

аккуратно в 

соответствии с 

требованиями 

преподавателя, в 

соответствии с 

ГОСТ  

Задания 

оформляет 

аккуратно, но 

имеются 

замечания 

 Задания 

выполняет 

неаккуратно, со 

значительными 

замечаниями. 

 Оформление не 

соответствует 

требованиям 

5.Аргументированность 

суждений, широта 

кругозора 

 В письменной и 

устной речи 

приводит 

примеры, факты, 

описывает 

явления, 

производит 

В письменной и 

устной речи 

приводит 

примеры, 

факты, 

описывает 

явления, 

производит 

Приводит 

примеры, 

описывает 

явления, факты, 

но затрудняется в 

логическом 

изложении, 

анализе, 

 Приводит 

примеры, факты, 

описывает 

явления, не 

делает выводы, 

сравнения 
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сравнения, анализ, 

делает выводы  

сравнения, 

анализ, делает 

выводы, но 

затрудняется в 

построении 

логического 

изложения 

материала 

сравнении, 

выводах 

6.Поиск, обработка и 

предоставление 

информации по 

изучаемому материалу 

 Работает с 

литературой, 

поисковыми 

системами, 

подготовленная 

информация 

соответствует 

темам задания, 

полно раскрыта, 

отображена, при 

необходимости 

сопровождается 

наглядностью            

(схемами, 

рисунками), 

предоставляется  

логично в 

соответствии с 

требованиями, 

даются ссылки на 

источники 

Работает с 

литературой, 

поисковыми 

системами, 

подготовленная 

информация 

соответствует 

темам задания, 

полно раскрыта, 

предоставление 

информации не 

в полной мере 

соответствует 

требованиям 

  Недостаточно 

проведен сбор и 

обработка 

информации, 

предоставление 

информации не 

соответствует 

требованиям 

  Проведен поиск 

и сбор 

информации, 

тема не раскрыта, 

или не 

соответствует 

заданию 

7. Время на 

выполнение задания 

 Соблюдение 

время и 

подготовки 

задания, сроков 

сдачи заданий. 

Превышение 

времени 

выполнения на 

10 % 

 Превышение 

времени 

выполнения на 

20% 

Превышение 

времени 

выполнения на 30 

и более % 

 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания результатов тестирования 

 Общее количество вопросов принимается за 100%. Оценка выставляется по 

значению соотношения правильных ответов к общему количеству вопросов в процентах. 

Критерии оценок 

1. Оценка «5» (отлично) – от 85 до 100% правильных ответов; 

Количество баллов Уровень сформированности Оценка 

85 – 100 повышенный «отлично» 

70 – 84 достаточный «хорошо» 

50 – 69 пороговый «удовлетворительно» 

менее 50 компетенция не сформирована «неудовлетворительно» 
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2. Оценка «4» (хорошо) – от 75 до 84 % правильных ответов; 

3. Оценка «3» (удовлетворительно) – от 50 до 74 % правильных ответов; 

4. Оценка «2» (неудовлетворительно») – менее 50% правильных ответов 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания   устных ответов 

 Наименование ОПОР 25 баллов 20 баллов 15 баллов 10 баллов 

1) Владение знаниями 

терминологии 

Знает и 

понимает 

термины и 

определения 

Знает и 

понимает 

термины и 

определения, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

В целом 

понимает, но 

допускает 

ошибки в 

знании 

терминологии 

и определений, 

исправляет   

после 

замечаний 

 Не 

раскрывает 

содержание 

термина, 

неуместно 

применяет 

термины   

5) 

Аргументированность 

суждений, широта 

кругозора 

 В письменной и 

устной речи 

приводит 

примеры, 

факты, 

описывает 

явления, 

производит 

сравнения, 

анализ, делает 

выводы  

В письменной и 

устной речи 

приводит 

примеры, 

факты, 

описывает 

явления, 

производит 

сравнения, 

анализ, делает 

выводы, но 

затрудняется в 

построении 

логического 

изложения 

материала 

Приводит 

примеры, 

описывает 

явления, 

факты, но 

затрудняется в 

логическом 

изложении, 

анализе, 

сравнении, 

выводах 

 Приводит 

примеры, 

факты, 

описывает 

явления, не 

делает 

выводы, 

сравнения 

6)  Поиск, обработка и 

предоставление 

информации по 

изучаемому материалу 

 Работает с 

литературой, 

поисковыми 

системами, 

подготовленная 

информация 

соответствует 

темам задания, 

Работает с 

литературой, 

поисковыми 

системами, 

подготовленная 

информация 

соответствует 

темам задания, 

Недостаточно 

проведен сбор 

и обработка 

информации, 

предоставление 

информации не 

соответствует 

требованиям 

Проведен 

поиск и сбор 

информации, 

тема не 

раскрыта, или 

не 

соответствует 

заданию 

Количество баллов Уровень сформированности Оценка 

85 – 100 повышенный «отлично» 

70 – 84 достаточный «хорошо» 

50 – 69 пороговый «удовлетворительно» 

менее 50 компетенция не сформирована «неудовлетворительно» 
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полно раскрыта, 

отображена, при 

необходимости 

сопровождается 

наглядностью         

(схемами, 

рисунками), 

предоставляется  

логично в 

соответствии с 

требованиями, 

даются ссылки 

на источники 

полно 

раскрыта, 

предоставление 

информации не 

в полной мере 

соответствует 

требованиям 

8) Время на выполнение 

задания 

 Соблюдение 

время и 

подготовки 

задания, сроков 

сдачи заданий. 

Превышение 

времени 

выполнения на 

10 % 

 Превышение 

времени 

выполнения на 

20% 

Превышение 

времени 

выполнения 

на 30 и более 

% 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания практической работы 

 

Наименование ОПОР 25 баллов 20 баллов 15 баллов 10 баллов 

1.Владение знаниями 

терминологии 

Знает и понимает 

термины и 

определения 

Знает и 

понимает 

термины и 

определения, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

В целом 

понимает, но 

допускает 

ошибки в знании 

терминологии и 

определений, 

исправляет   

после замечаний 

 Не раскрывает 

содержание 

термина, 

неуместно 

применяет 

термины   

2.Результативность 

информационного 

поиска 

 

Информация 

найдена верно, 

небольшие 

недочеты 

исправляются 

студентом сразу, 

помогает в поиске 

информации 

одногруппникам 

Информация 

найдена не 

полная с 

неточностями, 

которые студент 

исправляет 

самостоятельно 

Студент 

самостоятельно, в 

срок, с 

недочетами 

выполняет 

задания, с 

помощью 

преподавателя 

делает выводы 

Информация 

найдена не 

полная с 

неточностями, 

которые студент 

не может 

исправить без 

помощи 

преподавателя 

Количество баллов Уровень сформированности Оценка 

85 – 100 повышенный «отлично» 

70 – 84 достаточный «хорошо» 

50 – 69 пороговый «удовлетворительно» 

менее 50 компетенция не сформирована «неудовлетворительно» 
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3.Скорость и 

техничность 

выполнения заданий 

Студент 

самостоятельно, в 

срок и верно 

выполняет 

задания, делает 

выводы, помогает 

одногруппникам 

Студент 

самостоятельно, 

в срок, с 

небольшими 

недочетами 

выполняет 

задания, делает 

выводы, 

помогает 

одногруппникам 

Студент 

самостоятельно, в 

срок, с 

недочетами 

выполняет 

задания, с 

помощью 

преподавателя 

делает выводы 

 

Студент с 

помощью 

преподавателя, 

несвоевременно, 

с недочетами 

выполняет 

задания, с 

помощью 

преподавателя 

делает выводы 

4.Оформление заданий  Задания 

оформляет 

аккуратно в 

соответствии с 

требованиями 

преподавателя, в 

соответствии с 

ГОСТ  

Задания 

оформляет 

аккуратно, но 

имеются 

замечания 

 Задания 

выполняет 

неаккуратно, со 

значительными 

замечаниями 

 Оформление не 

соответствует 

требованиям 

5.Аргументированность 

суждений, широта 

кругозора 

 В письменной и 

устной речи 

приводит 

примеры, факты, 

описывает 

явления, 

производит 

сравнения, анализ, 

делает выводы  

В письменной и 

устной речи 

приводит 

примеры, 

факты, 

описывает 

явления, 

производит 

сравнения, 

анализ, делает 

выводы, но 

затрудняется в 

построении 

логического 

изложения 

материала 

Приводит 

примеры, 

описывает 

явления, факты, 

но затрудняется в 

логическом 

изложении, 

анализе, 

сравнении, 

выводах 

 Приводит 

примеры, факты, 

описывает 

явления, не 

делает выводы, 

сравнения 

6.Поиск, обработка и 

предоставление 

информации по 

изучаемому материалу 

 Работает с 

литературой, 

поисковыми 

системами, 

подготовленная 

информация 

соответствует 

темам задания, 

полно раскрыта, 

отображена, при 

необходимости 

сопровождается 

наглядностью  

(схемами, 

рисунками), 

предоставляется 

Работает с 

литературой, 

поисковыми 

системами, 

подготовленная 

информация 

соответствует 

темам задания, 

полно раскрыта, 

предоставление 

информации не 

в полной мере 

соответствует 

требованиям 

  Недостаточно 

проведен сбор и 

обработка 

информации, 

предоставление 

информации не 

соответствует 

требованиям 

  Проведен поиск 

и сбор 

информации, 

тема не раскрыта, 

или не 

соответствует 

заданию 
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логично в 

соответствии с 

требованиями, 

даются ссылки на 

источники 

7.Время на выполнение 

задания 

 Соблюдение 

время и 

подготовки 

задания, сроков 

сдачи заданий. 

Превышение 

времени 

выполнения на 

10 % 

 Превышение 

времени 

выполнения на 

20% 

Превышение 

времени 

выполнения на 30 

и более % 

 

Критерии оценивания 

Рекомендации по оцениванию результатов самостоятельной работы студентов 

 В форме доклада:  

Количество баллов Уровень сформированности Оценка 

150 – 175 повышенный «отлично» 

115– 140 достаточный «хорошо» 

80  -  105 пороговый «удовлетворительно» 

менее 70 компетенция не сформирована «неудовлетворительно» 

   

ОПОР 25% 20% 15% 10% 

Соответств

ие 

содержани

я тематике, 

оформлени

е 

содержание 

доклада 

соответствует 

заявленной в 

названии тематике; 

оформлено в 

соответствии с 

общими 

требованиями 

написания и 

требованиями 

оформления 

содержание доклада 

соответствует 

заявленной в 

названии тематике, 

есть погрешности в 

оформлении 

содержание 

доклада не 

полностью 

соответствует 

заявленной в 

названии 

тематике, есть 

погрешности в 

оформлении 

содержание 

доклада не 

полностью 

соответствует 

заявленной в 

названии 

тематике, есть 

значительные 

несоответствия в 

оформлении 

Структура, 

логичность 

сообщения 

имеет чёткую 

композицию и 

структуру, 

отсутствуют 

логические 

нарушения в 

представлении 

материала 

имеет погрешности в 

структуре, 

незначительные 

логические 

нарушения в 

представлении 

материала 

имеет 

несоответствия 

в структуре, 

значительные 

логические 

нарушения в 

представлении 

материала 

Имеет нечёткую 

структуру, 

логические 

нарушения в 

представлении 

материала 

Наличие 

речевых, 

стилистиче

ских 

ошибок 

отсутствуют 

лексические, 

стилистические и 

иные ошибки. Речь 

характеризуется 

присутствуют 

незначительные 

лексические, 

стилистические и 

присутствуют 

лексические, 

стилистические 

и иные ошибки 

в тексте 

присутствуют 

частые 

лексические, 

стилистические 
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Критерии оценивания 

 

Количество баллов Уровень сформированности Оценка 

85 – 100 повышенный «отлично» 

70 – 84 достаточный «хорошо» 

50 – 69 пороговый «удовлетворительно» 

менее 50 компетенция не сформирована «неудовлетворительно» 

 

Рекомендации по оцениванию итоговой аттестации 

Наименование ОПОР 25 баллов 20 баллов 15 баллов 10 баллов 

1.Владение знаниями 

терминологии 

Знает и понимает 

термины и 

определения 

Знает и 

понимает 

термины и 

определения, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

В целом 

понимает, но 

допускает 

ошибки в знании 

терминологии и 

определений, 

исправляет   

после замечаний 

 Не раскрывает 

содержание 

термина, 

неуместно 

применяет 

термины   

2.Результативность 

информационного 

поиска 

 

Информация 

найдена верно, 

небольшие 

недочеты 

исправляются 

студентом сразу, 

помогает в поиске 

информации 

одногруппникам 

Информация 

найдена не 

полная с 

неточностями, 

которые студент 

исправляет 

самостоятельно 

Студент 

самостоятельно, в 

срок, с 

недочетами 

выполняет 

задания, с 

помощью 

преподавателя 

делает выводы 

Информация 

найдена не 

полная с 

неточностями, 

которые студент 

не может 

исправить без 

помощи 

преподавателя 

3.Скорость и 

техничность 

выполнения заданий 

Студент 

самостоятельно, в 

срок и верно 

выполняет 

задания, делает 

выводы, помогает 

одногруппникам 

Студент 

самостоятельно, 

в срок, с 

небольшими 

недочетами 

выполняет 

задания, делает 

Студент 

самостоятельно, в 

срок, с 

недочетами 

выполняет 

задания, с 

помощью 

Студент с 

помощью 

преподавателя, 

несвоевременно, 

с недочетами 

выполняет 

задания, с 

эмоциональной 

выразительностью 

иные ошибки в 

тексте 

и иные ошибки в 

тексте 

Самостоят

ельность 

исследован

ия 

представляет собой 

самостоятельное 

исследование, 

представлен 

качественный 

анализ найденного 

материала 

представляет собой 

самостоятельное 

исследование, 

недостаточный 

качественный анализ 

найденного 

материала 

представляет 

собой не 

полное 

самостоятельно

е исследование, 

некачественны

й анализ 

найденного 

материала 

отсутствует 

самостоятельное 

исследование, 

непроработанны

й текст другого 

автора (других 

авторов) 

Общее 

 кол-во  

100 80 60 40 
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выводы, 

помогает 

одногруппникам 

преподавателя 

делает выводы 

 

помощью 

преподавателя 

делает выводы 

4.Оформление заданий  Задания 

оформляет 

аккуратно в 

соответствии с 

требованиями 

преподавателя, в 

соответствии с 

ГОСТ  

Задания 

оформляет 

аккуратно, но 

имеются 

замечания 

 Задания 

выполняет 

неаккуратно, со 

значительными 

замечаниями 

 Оформление не 

соответствует 

требованиям 

5.Аргументированность 

суждений, широта 

кругозора 

 В письменной и 

устной речи 

приводит 

примеры, факты, 

описывает 

явления, 

производит 

сравнения, анализ, 

делает выводы  

В письменной и 

устной речи 

приводит 

примеры, 

факты, 

описывает 

явления, 

производит 

сравнения, 

анализ, делает 

выводы, но 

затрудняется в 

построении 

логического 

изложения 

материала 

Приводит 

примеры, 

описывает 

явления, факты, 

но затрудняется в 

логическом 

изложении, 

анализе, 

сравнении, 

выводах 

 Приводит 

примеры, факты, 

описывает 

явления, не 

делает выводы, 

сравнения 

6.Поиск, обработка и 

предоставление 

информации по 

изучаемому материалу 

 Работает с 

литературой, 

поисковыми 

системами, 

подготовленная 

информация 

соответствует 

темам задания, 

полно раскрыта, 

отображена, при 

необходимости 

сопровождается 

наглядностью  

(схемами, 

рисунками), 

предоставляется 

логично в 

соответствии с 

требованиями, 

даются ссылки на 

источники 

Работает с 

литературой, 

поисковыми 

системами, 

подготовленная 

информация 

соответствует 

темам задания, 

полно раскрыта, 

предоставление 

информации не 

в полной мере 

соответствует 

требованиям 

  Недостаточно 

проведен сбор и 

обработка 

информации, 

предоставление 

информации не 

соответствует 

требованиям 

  Проведен поиск 

и сбор 

информации, 

тема не раскрыта, 

или не 

соответствует 

заданию 

7.Время на выполнение 

задания 

 Соблюдение 

время и 

Превышение 

времени 

 Превышение 

времени 

Превышение 

времени 
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подготовки 

задания, сроков 

сдачи заданий. 

выполнения на 

10 % 

выполнения на 

20% 

выполнения на 30 

и более % 

Критерии оценивания 

Количество баллов Уровень сформированности Оценка 

85 – 100 повышенный «отлично» 

70 – 84 достаточный «хорошо» 

50 – 69 пороговый «удовлетворительно» 

менее 50 компетенция не сформирована «неудовлетворительно» 
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1. Общие положения 

Целью создания Контрольно-оценочных средств (КОС) является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям рабочей программы 

междисциплинарного курса. Каждое оценочное средство обеспечивает проверку усвоения 

конкретных элементов учебного материала.  

КОСы предназначены для определения уровня освоенных умений, усвоенных 

знаний и овладения компетенциями, т.е. способностью обучающегося применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Объектом применения КОС является измерение уровня достижения 

обучающимися установленных результатов обучения при проведении рубежного контроля 

успеваемости по междисциплинарному курсу. 

 

2. Паспорт контрольно-оценочных средств 

2.1. Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие 

проверке 

В результате освоения междисциплинарного курса МДК.02.01 Организация и 

технология проверки электрооборудования обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Уровень подготовки: основное общее 

образование  

Формируются общие и профессиональные компетенции: 

ОК.01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.02: Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.03: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК.04: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.05: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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ОК.07: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ВД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

ВД 2 Проверка и наладка электрооборудования 

ПК 2.1  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу. 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3  Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

Уметь: 

У.1. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;  

У.2. Проводить электрические измерения;  

У.3. Снимать показания приборов; 

У.4. Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям  

Знать: 

З1. - общую классификацию измерительных приборов;  

З2. - схемы включения приборов в электрическую цепь;  

З3. - документацию на техническое обслуживание приборов;  

З4. - систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического 

обслуживания измерительных приборов. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1-0 баллов, в зависимости от уровня выполнения. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов 

«да» в процентном соотношении от общего количества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

Проверка знаний 

Оценка уровня подготовки 
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обучающихся осуществляется с помощью выполнения практических работ, тестов. 

Применение теста позволяет рефлексивно закрепить изучаемый материал, при этом 

избежать завышения итоговой оценки. 

I. Задачи тестирования: эффективно использовать во время урока и в 

самостоятельной работе; включить в активную учебную деятельность обучающихся 

(100%); повысить интерес обучающихся к изучаемому предмету и профессии в целом. 

II.Оценка уровня усвоения изученного материала складывается из совокупности 

оценок выполненных практических работ. 

 

 Практическая работа №1 

Тема: Определение метрологических характеристик прибора 

Цель работы: 

 Изучить основные метрологические характеристики электроизмерительных 

приборов (предел измерений, класс точности, абсолютная и относительная погрешности). 

 Научиться рассчитывать погрешности измерений. 

 Закрепить навыки выбора измерительного прибора в зависимости от 

требуемой точности. 

 Краткие теоретические сведения 

1. Основные метрологические характеристики приборов: 

 Предел измерения (диапазон измерений) — наибольшее значение 

измеряемой величины, которое может быть измерено данным прибором. 

 Цена деления шкалы — значение измеряемой величины, соответствующее 

одному делению шкалы: 

C=Amax⁡NC=NAmax 

где Amax⁡Amax — верхний предел измерения, NN — общее число делений шкалы. 

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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 Класс точности (КТ) — обобщённая характеристика прибора, 

определяющая наибольшую допускаемую относительную погрешность в процентах от 

предела измерения. Обозначается числом (0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 и др.). 

2. Виды погрешностей: 

 Абсолютная погрешность (Δ): 

Δ=∣Xизм−Xд∣Δ=∣Xизм−Xд∣ 

где XизмXизм — показание прибора, XдXд — действительное значение (обычно 

принятое за эталонное). 

 Приведённая погрешность (γ): 

γ=ΔAmax⁡⋅100%γ=AmaxΔ⋅100% 

Именно эта величина сравнивается с классом точности. 

 Относительная погрешность (δ): 

δ=ΔXизм⋅100%δ=XизмΔ⋅100% 

Показывает точность конкретного измерения. 

Оборудование и материалы 

 Амперметр постоянного тока (например, М24, класс 2.5, предел измерения 2 

А) 

 Вольтметр постоянного тока (например, В7-26 или стрелочный, класс 1.5, 

предел измерения 30 В) 

 Регулируемый источник постоянного тока 

 Резисторы нагрузки 

 Переключатель, соединительные провода 

 Таблица результатов измерений (заготовлена заранее) 

Ход работы 

Задание 1. Изучение приборов и их характеристик 

1. Ознакомьтесь с внешним видом, шкалами и паспортными данными двух 

приборов (амперметр и вольтметр). 

2. Запишите в таблицу: 

 Тип прибора 

 Предел измерения 

 Класс точности 

 Число делений шкалы 

 Цену деления 
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 Дату последней поверки (если есть) 

 

Прибор Предел, A/V Класс 

точности 

Число 

делений 

Цена 

деления 

Примечания 

Амперметр 2 А 2.5 100 0.02 А — 

Вольтметр 30 В 1.5 150 0.2 В — 

Задание 2. Измерение тока и расчёт погрешностей 

1. Соберите схему: источник → амперметр → резистор (нагрузка) → обратно к 

источнику. 

2. Установите ток ≈ 0.5 А, 1.0 А, 1.5 А (по показаниям амперметра). 

3. Запишите показания прибора (Xизм). 

4. Измерьте тот же ток цифровым мультиметром (более точным, класс точности 

0.5 или выше) — это будет Xд (действительное значение). 

5. Рассчитайте: 

o Абсолютную погрешность: Δ=∣Xизм−Xд∣Δ=∣Xизм−Xд∣ 

o Приведённую погрешность: γ=Δ2 А⋅100%γ=2АΔ⋅100% 

o Относительную погрешность: δ=ΔXизм⋅100%δ=XизмΔ⋅100% 

Пример: 

Показание амперметра: 1.00 А, показание эталонного прибора: 1.03 А 

→ Δ = 0.03 А 

→ γ = (0.03 / 2)·100% = 1.5% ≤ 2.5% — прибор исправен 

→ δ = (0.03 / 1.00)·100% = 3% 

Задание 3. Анализ и выводы 

1. Сравните приведённую погрешность с классом точности: если γ ≤ КТ — 

прибор соответствует заявленному классу. 

2. Объясните, почему относительная погрешность возрастает при измерении 

малых значений (например, при токе 0.2 А прибор с КТ 2.5% даёт δ ≈ 25%). 

3. Сделайте вывод о целесообразности измерения малых токов на пределе 2 А. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое класс точности прибора? Как он обозначается? 

2. В чём разница между приведённой и относительной погрешностью? 

3. Почему приборы с меньшим классом точности стоят дороже? 

4. Можно ли использовать прибор с КТ 2.5 для поверки прибора с КТ 1.5? 

Почему? 
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5. Как выбрать измерительный прибор для измерения тока ≈ 1.2 А с точностью 

не хуже 5%? 

 

Практическая работа №2 

Тема: Определение погрешности измерений 

Цель работы: 

 Научиться определять абсолютную, относительную и приведённую 

погрешности измерений. 

 Провести сравнительный анализ погрешностей при использовании приборов 

разных классов точности. 

 Освоить методику оценки достоверности измерений и выбора подходящего 

прибора для конкретной задачи. 

Краткие теоретические сведения 

1. Виды погрешностей: 

Тип погрешности Формула Примечание 

Абсолютная Δ \(\Delta = X_{\text{изм}} - 

X_{\text{д}} 

Относительная δ \(\delta = 

\dfrac{\Delta}{X_{\text{изм}}} 

\cdot 100\%\) 

Характеризует точность 

конкретного измерения; 

растёт при малых 

значениях 

Приведённая γ \(\gamma = 

\dfrac{\Delta}{A_{\max}} \cdot 

100\%\) 

Сравнивается с классом 

точности (КТ) прибора 

 

Важно! 

Приведённая погрешность не зависит от измеренного значения, но определяет 

максимально допустимую абсолютную погрешность прибора: 

Δmax⁡=КТ⋅Amax⁡100Δmax=100КТ⋅Amax 

2. Пример: 

Амперметр класса точности 1.5 с пределом 10 А: 

Δmax⁡=1.5⋅10100=0.15 АΔmax=1001.5⋅10=0.15 А 

→ Любое показание прибора имеет погрешность ±0.15 А, даже если стрелка стоит 

на 1 А. 

→ Относительная погрешность при измерении 1 А: 

δ=0.151⋅100%=15%δ=10.15⋅100%=15% 

Оборудование и материалы 
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 Аналоговый (стрелочный) вольтметр: КТ 2.5, предел 15 В 

 Цифровой мультиметр (класс не хуже 0.5) — используется как эталон 

 Регулируемый источник постоянного напряжения (0–20 В) 

 Резистор (нагрузка, например, 1 кОм) 

 Переключатель, соединительные провода 

 Бланк отчёта (таблица измерений и расчётов) 

Ход работы 

Задание 1. Определение погрешностей при измерении напряжения 

1. Соберите цепь: 

Источник → вольтметр (аналоговый) → резистор → источник 

Параллельно подключите цифровой мультиметр (в режиме вольтметра) как эталон. 

2. Установите на источнике напряжения значения, близкие к: 

o 3 В (≈ 20% шкалы) 

o 7.5 В (≈ 50% шкалы) 

o 12 В (≈ 80% шкалы) 

3. Заполните таблицу: 

№ U<sub>аналог</sub>, 

В (X<sub>изм</sub>) 

U<sub>эталон</sub>, 

В (X<sub>д</sub>) 

Δ, В γ, % δ, % 

1 … …    

2 … …    

3 … …    

4. Рассчитайте для каждой строки: 

o Δ=∣Uаналог−Uэталон∣Δ=∣Uаналог−Uэталон∣ 

o γ=Δ15⋅100%γ=15Δ⋅100% 

o δ=ΔUаналог⋅100%δ=UаналогΔ⋅100% 

5. Сравните γγ с классом точности (2.5 %). Если γ≤2.5γ≤2.5 — прибор исправен. 

Задание 2. Влияние класса точности на результат измерений 

Повторите измерения при том же напряжении (например, 12 В), но замените 

аналоговый вольтметр: 

 а) на другой аналоговый прибор с КТ = 1.0 

 б) на цифровой прибор с КТ = 0.5 

Сделайте вывод: 

Как изменяются абсолютная и относительная погрешности при использовании 

приборов с разным классом точности? 

Задание 3. Практическая задача (ситуационная) 
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Задача: Необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора (номинал 12 В). 

Допустимая погрешность — не более ±0.6 В (т.е. δ ≤ 5%). 

В наличии: 

 Вольтметр №1: предел 15 В, КТ 2.5 

 Вольтметр №2: предел 30 В, КТ 1.5 

 Вольтметр №3: предел 10 В, КТ 1.0 

Определите, какой прибор пригоден, а какой — непригоден, и почему. 

Решение (для самопроверки): 

 №1: Δmax⁡=2.5%⋅15=0.375 ВΔmax=2.5%⋅15=0.375 В → допустимо (0.375 < 

0.6) ✅ 

 №2: Δmax⁡=1.5%⋅30=0.45 ВΔmax=1.5%⋅30=0.45 В → допустимо ✅ 

 №3: предел 10 В <12 В → нельзя использовать (выход за шкалу!) 

Обратите внимание: даже более точный прибор нельзя использовать, если 

измеряемая величина превышает предел! 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается абсолютная погрешность от приведённой? 

2. Почему измерение малых значений на верхнем пределе прибора даёт 

большую относительную погрешность? 

3. Какой прибор точнее: КТ 1.5 с пределом 5 В или КТ 0.5 с пределом 30 В — 

при измерении 4 В? 

4. Что означает надпись на шкале: «⊥» или «→»? 

5. Как влияет температура и положение прибора на погрешность? 

Практическая работа №3 

Тема: Устройство приборов различных измерительных систем. 

Магнитоэлектрические приборы 

Цель работы: 

 Изучить устройство, принцип действия и область применения 

магнитоэлектрической измерительной системы (МЭС). 

 Научиться определять тип измерительного механизма по внешним признакам 

и маркировке. 

 Освоить методику разборки/сборки (при наличии разборных макетов) и 

оценки состояния подвижной системы. 

Краткие теоретические сведения 



25 

 

1. Классификация измерительных систем (по ГОСТ 8711 и учебным 

программам): 

Система Принцип 

действия 

Род тока Преимущества Недостатки Примеры 

приборов 

Магнитоэлектричес

кая (МЭС) 

Взаимодейств

ие магнитного 

поля 

постоянного 

магнита и 

тока в рамке 

Постоянны

й 

Высокая 

чувствительнос

ть, точность 

(КТ до 0.1), 

малое 

потребление 

Только для 

постоянного 

тока; 

чувствительна 

к перегрузкам 

М367, 

М42303, 

Щитовые 

А/В 

постоянног

о тока 

Электромагнитная Втягивание 

или отжатие 

сердечника 

полем 

катушки 

Постоянны

й и 

переменны

й 

Простота, 

надёжность, 

перегрузочная 

способность 

Нелинейная 

шкала, низкая 

точность (КТ ≥ 

1.5) 

Э80, Э515, 

ТМПА 

Электродинамическ

ая 

Взаимодейств

ие полей двух 

катушек 

Постоянны

й и 

переменны

й 

Высокая 

точность, 

пригодна для 

мощности 

Сложность, 

чувствительнос

ть к внешним 

полям 

Д50, ВАФ-

16/66 

Индукционная Вихревые 

токи в 

алюминиевом 

диске 

Только 

переменны

й 

Надёжность, 

большой 

момент 

Только для 

переменного 

тока 

Счётчики 

активной 

энергии 

(СО-505) 

Ферродинамическая Комбинация 

ферромагнети

ка и 

динамическог

о принципа 

Переменн

ый 

Хорошая 

перегрузочная 

способность 

Средняя 

точность 

ТЩ-15, 

ТЩ-25 

(амперметр

ы в РУ) 

Акцент на МЭС — основа большинства лабораторных приборов и аналоговых 

тестеров. 

2. Устройство магнитоэлектрического измерительного механизма (ИМ): 

[Схема МЭС (описание)] 

1. Постоянный магнит — создаёт сильное равномерное радиальное поле. 

2. Полюсные наконечники и цилиндрический сердечник — формируют узкий 

воздушный зазор с радиальным полем. 

3. Подвижная рамка (катушка) — намотана на алюминиевый каркас; при 

протекании тока испытывает вращающий момент. 

4. Силовые пружины (спирали) — подводят ток к рамке и создают 

противодействующий момент. 

5. Указатель (стрелка) — закреплён на оси рамки. 

6. Успокоитель — магнитоиндукционного типа: алюминиевый каркас рамки 

при движении в магнитном поле генерирует вихревые токи → демпфирование. 
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Принцип действия: 

Mвр=B⋅I⋅N⋅S;Mпр=D⋅αMвр=B⋅I⋅N⋅S;Mпр=D⋅α 

где: 

 BB — индукция поля, 

 II — ток в рамке, 

 NN — число витков, 

 SS — площадь рамки, 

 DD — жёсткость пружин, 

 αα — угол отклонения. 

В положении равновесия: Mвр=Mпр⇒α∝IMвр=Mпр⇒α∝I → линейная шкала. 

Оборудование и материалы 

 Разборный учебный макет магнитоэлектрического механизма (например, ИМ 

от прибора М24 или М42001) — обязательно 

 Готовые приборы с МЭС: 

o Амперметр постоянного тока (М367, 0–1 А) 

o Вольтметр постоянного тока (М24, 0–30 В) 

o Комбинированный тестер (аналоговый, например, Ц43101) 

 Лупа, пинцет, антистатический коврик 

 Плакаты/схемы устройства МЭС 

 Бланк паспорта прибора (для анализа маркировки) 

Ход работы 

Задание 1. Внешний осмотр и идентификация приборов 

1. Осмотрите выданные приборы. Заполните таблицу: 

 

№ Тип 

прибора 

Предел Класс 

точности 

Знак 

системы 

(на 

шкале) 

Особенности шкалы 

(линейная/нелинейная) 

Вывод: 

тип 

ИМ 

1 Амперметр 

М367 

1 А 1.5 � **—** 

(чёрточка) 

Линейная МЭС 

2 Вольтметр 

М24 

30 В 2.5 � **—** Линейная МЭС 

3 Тестер 

Ц43101 

0–10 В 

DC 

2.5 � **—** 

на DC-

диапазоне 

Линейная МЭС 

Подсказка: 

 Знак — (сплошная чёрточка) → магнитоэлектрическая система 
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 Знак ~ (тильда) → электромагнитная или электродинамическая 

 Надпись «переменный» или значок � — не МЭС! 

Задание 2. Изучение устройства магнитоэлектрического механизма (на макете) 

1. Под руководством мастера осторожно разберите макет (только если 

разрешено и есть навык!). 

Запрещено разбирать исправные рабочие приборы без разрешения! 

2. Найдите и зарисуйте (или сфотографируйте с разрешения) следующие 

элементы: 

o Постоянный магнит 

o Цилиндрический сердечник 

o Подвижная рамка с обмоткой 

o Противодействующие пружины 

o Стрелку и ось 

o Успокоитель (алюминиевый каркас) 

3. Выполните схематичный рисунок устройства МЭС (обязательно в отчёт!). 

Задание 3. Анализ паспорта (или таблички) прибора 

На корпусе или в паспорте найдите: 

 Завод-изготовитель 

 Год выпуска 

 Класс точности 

 Род тока ( = или — ) 

 Положение при эксплуатации (например, ⊥ — вертикальное) 

 Термокомпенсация (например: «с термокомпенсацией» или «ТК») 

Зачем термокомпенсация? 

Сопротивление рамки растёт с температурой → ток ↓ → показания ↓. 

В МЭС для компенсации часть меди заменяют манганином (α ≈ 0) или устанавливают 

добавочный резистор из манганина. 

Задание 4. Эксперимент: Проверка линейности шкалы 

1. Подключите вольтметр МЭС к регулируемому источнику постоянного тока. 

2. Увеличивайте напряжение равными шагами (например, +2 В). 

3. Зафиксируйте число делений шкалы. 

4. Постройте график: деления → напряжение. 

→ Должна получиться прямая линия (подтверждение линейности МЭС). 

 Контрольные вопросы 
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1. Почему магнитоэлектрические приборы нельзя подключать к сети 

переменного тока напрямую? 

2. Какой элемент МЭС создаёт противодействующий момент? 

3. Почему в МЭС используют радиальное магнитное поле? 

4. Как влияет ослабление постоянного магнита на показания прибора? 

5. В чём преимущество магнитоиндукционного успокоителя перед воздушным? 

 

Практическая работа №4 

Тема: Электромагнитные измерительные приборы 

Цель работы: 

 Изучить устройство, принцип действия и эксплуатационные особенности 

электромагнитной измерительной системы (ЭМС). 

 Научиться распознавать электромагнитные приборы по внешним признакам 

и маркировке. 

 Провести сравнительный анализ с магнитоэлектрическими приборами по 

точности, чувствительности и области применения. 

Краткие теоретические сведения 

1. Принцип действия электромагнитной системы 

Основан на взаимодействии магнитного поля тока в неподвижной катушке с 

ферромагнитным сердечником, который частично втягивается (или отжимается) в катушку. 

Два типа конструкций: 

Тип Принцип Особенности 

Втягивающая (наиболее 

распространённая) 

Ток → поле в катушке → 

сердечник втягивается → 

поворачивает ось со 

стрелкой 

Простая, надёжная, низкая 

стоимость 

Отталкивающая Два сердечника 

намагничиваются 

одинаково → 

отталкиваются 

Более линейная шкала, 

реже встречается 

Важно: 

α∝I2⇒шкала неравномерная (сжата у нуля, растянута в конце).α∝I2⇒шкала неравн

омерная (сжата у нуля, растянута в конце). 

2. Устройство (втягивающая система): 

1. Неподвижная катушка — много витков толстого провода (для амперметров) 

или тонкого (для вольтметров). 
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2. Подвижный сердечник — из магнитомягкой стали, укреплён на оси. 

3. Указатель (стрелка) — на той же оси. 

4. Противодействующая пружина — создаёт возвращающий момент. 

5. Успокоитель — чаще воздушный (поршень в цилиндре). 

6. Регулятор нуля — винт для коррекции положения стрелки. 

Преимущества ЭМС: 

 Простота и надёжность 

 Работает как на постоянном, так и на переменном токе (до ~200 Гц) 

 Высокая перегрузочная способность 

 Низкая стоимость 

Недостатки: 

 Низкая чувствительность 

 Низкая точность (КТ обычно 1.5; 2.5; 4.0) 

 Нелинейная шкала 

 Чувствительность к внешним магнитным полям 

3. Обозначения на шкале: 

 Знак ~ (тильда) — может работать на переменном токе 

 Знак — и ~ — универсальный (постоянный и переменный) 

 Буква Э или значок катушки с сердечником (по ГОСТ) 

 Положение: ⊥ (вертикальное) или → (горизонтальное) 

Оборудование и материалы 

 Электромагнитные приборы: 

o Амперметр Э80 (0–10 А, КТ 2.5) 

o Вольтметр Э515 (0–250 В, КТ 1.5) 

o Щитовой вольтметр переменного тока (например, ЭП-15) 

 Магнитоэлектрический вольтметр (для сравнения, например, М24) 

 Регулируемый источник переменного напряжения (0–250 В, 50 Гц) 

 Регулируемый источник постоянного напряжения 

 Разборный макет электромагнитного механизма (учебный) 

 Лупа, линейка, схемы 

 Плакат «Устройство электромагнитной системы» 

Ход работы 

Задание 1. Идентификация и внешний осмотр 

1. Осмотрите выданные приборы. Заполните таблицу: 
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№ Тип 

прибора 

Предел КТ Род 

тока 

Знак 

на 

шкале 

Форма шкалы Вывод: 

тип 

системы 

1 Э80 

(амперметр) 

10 А 2.5 =, ~ ~ и — Неравномерная ЭМС 

2 Э515 

(вольтметр) 

250 В 1.5 =, ~ ~ Неравномерная ЭМС 

3 М24 

(вольтметр) 

30 В 2.5 = — Равномерная МЭС 

 

Обратите внимание: 

 У ЭМС шкала «сжата» в начале — первые 30% диапазона занимают ~70% 

делений! 

 Часто есть красная отметка «max» — предел длительного тока. 

Задание 2. Изучение устройства (на макете) 

1. Рассмотрите разборный макет ЭМС. Найдите и подпишите на схеме: 

o Катушку 

o Подвижный сердечник 

o Ось и стрелку 

o Противодействующую пружину 

o Воздушный успокоитель (цилиндр + поршень) 

o Регулятор нуля 

2. Выполните схематичный рисунок устройства электромагнитного механизма 

(в отчёт). 

Задание 3. Эксперимент: Сравнение на постоянном и переменном токе 

1. Подключите амперметр Э80 последовательно с нагрузкой к источнику 

постоянного тока. Установите ток 4 А. Зафиксируйте показание. 

2. Переключите цепь на переменный ток (50 Гц). Установите такое же 

действующее значение тока (по эталонному цифровому прибору — 4 А). 

3. Сравните показания электромагнитного амперметра. 

Ожидаемый результат: 

Показания почти одинаковы — ЭМС измеряет действующее (среднеквадратичное) 

значение тока, независимо от формы (если частота ≤ 200 Гц). 

Если есть осциллограф — можно показать, что при искажённой форме (например, 

выпрямленный ток) показания ЭМС будут отличаться от истинного СКЗ. 

Задание 4. Анализ погрешности и шкалы 
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1. Разделите шкалу вольтметра Э515 на 5 равных участков по напряжению (0–

50 В, 50–100 В, ..., 200–250 В). 

2. Подсчитайте, сколько делений приходится на каждый участок. 

3. Сделайте вывод: 

В каком диапазоне измерений относительная погрешность минимальна? Почему? 

(Ответ: в конце шкалы — там больше делений на вольт → выше разрешение → меньше δ) 

Контрольные вопросы 

1. Почему шкала электромагнитных приборов неравномерная? 

2. Можно ли электромагнитный прибор использовать в цепях постоянного тока? 

Почему? 

3. Какой тип успокоителя чаще применяется в ЭМС и почему? 

4. Почему чувствительность ЭМС ниже, чем у МЭС? 

5. Как влияет частота переменного тока (>400 Гц) на показания 

электромагнитного прибора? 

 

Практическая работа №5 

Тема: Электродинамические измерительные приборы 

Цель работы: 

 Изучить устройство, принцип действия и особенности электродинамической 

измерительной системы (ЭДС). 

 Научиться распознавать электродинамические приборы по маркировке, 

конструкции и области применения. 

 Провести сравнительный анализ с магнитоэлектрическими и 

электромагнитными системами по точности, чувствительности и сфере использования. 

Краткие теоретические сведения 

1. Принцип действия 

Электродинамическая система основана на взаимодействии магнитных полей двух 

катушек: 

 неподвижной (токовая, толстый провод, мало витков) 

 подвижной (напряжения, тонкий провод, много витков), укреплённой на оси. 

При протекании тока через обе катушки возникает вращающий момент: 

Mвр∝I1⋅I2⋅cos⁡φMвр∝I1⋅I2⋅cosφ 

где φφ — угол сдвига фаз между токами. 

Важно: 
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 При постоянном токе: M∝I1⋅I2M∝I1⋅I2 → можно измерять ток, напряжение, 

мощность. 

 При переменном токе: M∝U⋅I⋅cos⁡φ=PM∝U⋅I⋅cosφ=P → прибор измеряет 

активную мощность! 

→ Именно поэтому ЭДС — основа всех аналоговых ваттметров. 

2. Устройство (упрощённо): 

1. Неподвижная катушка (разделена на две половины — для однородного поля 

и компенсации веса) 

2. Подвижная катушка — на лёгкой алюминиевой рамке 

3. Противодействующие пружины — подводят ток к подвижной катушке 

4. Стрелка и ось 

5. Успокоитель — чаще воздушный (редко — магнитоиндукционный) 

6. Экранирующий стальной кожух — защищает от внешних магнитных полей 

(но не полностью!) 

3. Характеристики ЭДС: 

Параметр Значение / Особенность 

Род тока Постоянный и переменный (до ~150–200 

Гц) 

Точность Высокая: КТ = 0.2; 0.5; 1.0 (лабораторные); 

до 2.5 (щитовые) 

Чувствительность Ниже, чем у МЭС (требуется больше 

мощности для отклонения) 

Шкала — Для амперметров/вольтметров: 

**неравномерная** (≈ квадратичная) 

— Для ваттметров: равномерная (если 

\(\cos\varphi = \text{const}\)) 

 

Перегрузочная способность Низкая — легко повредить подвижную 

катушку 

Влияние внешних полей Значительное → требует экранирования 

4. Обозначения на шкале: 

 Знак ~ или — ~ 

 Буква Д (по ГОСТ — динамо) 

 Для ваттметров: W и часто — шкала в делениях с указанием цены деления в 

ваттах 

 Положение: ⊥ (только строго вертикальное!) 

Оборудование и материалы 

 Электродинамический ваттметр (например, Д504, 0–150 В, 0–1 А, КТ 0.5) 
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 Электродинамический амперметр или вольтметр (если есть — например, 

Д733) 

 Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) 

 Нагрузка: лампа накаливания (активная, cos⁡φ≈1cosφ≈1) и дроссель с 

лампой (индуктивная, cos⁡φ<1cosφ<1) 

 Цифровой ваттметр / мультиметр с функцией измерения мощности и 

cos⁡φcosφ — как эталон 

 Разборный макет электродинамического механизма (учебный) 

 Плакат «Устройство электродинамической системы» 

 Схемы включения ваттметра 

Ход работы 

Задание 1. Внешний осмотр и идентификация 

1. Осмотрите ваттметр Д504. Найдите и запишите: 

o Тип прибора 

o Пределы по току и напряжению 

o Класс точности 

o Знаки на шкале 

o Положение при эксплуатации 

o Наличие экрана 

2. Заполните таблицу сравнения трёх систем: 

Характеристика МЭС ЭМС ЭДС 

Род тока = =, ~ =, ~ 

Класс точности 0.1–2.5 1.5–4.0 0.2–2.5 

Шкала (при 

измерении I/U) 

Линейная Нелинейная Нелинейная 

Используется в 

ваттметрах 
❌ ❌ ✅ 

Чувствительность Высокая Низкая Средняя 

Задание 2. Изучение устройства (на макете) 

1. Рассмотрите разборный макет ЭДС. Найдите и зарисуйте: 

o Неподвижную катушку (разрезанную на две секции) 

o Подвижную катушку 

o Пружины 

o Стрелку и ось 

o Экран 

2. Объясните, почему неподвижная катушка делится пополам: 
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→ Для создания симметричного поля и компенсации веса подвижной части. 

Выполните схематичный рисунок в отчёт. 

Задание 3. Эксперимент: Измерение мощности в разных цепях 

1. Соберите схему включения ваттметра в цепь активной нагрузки (лампа 100 

Вт):  

 

1.  Важно: соблюдайте полярность ("*"-клеммы — со стороны источника)! 

2. Запишите показания: 

o Ваттметра (в делениях и в ваттах) 

o Эталонного цифрового прибора (активная мощность PP, напряжение UU, ток II, 

cos⁡φcosφ) 

3. Повторите измерение с активно-индуктивной нагрузкой (лампа + дроссель). 

4. Рассчитайте погрешность: 

Δ=∣Pваттметр−Pэталон∣,δ=ΔPэталон⋅100%Δ=∣Pваттметр−Pэталон∣,δ=PэталонΔ

⋅100% 

🔹 Ожидаемый результат: 

 При cos⁡φ=1cosφ=1 — показания близки. 

 При cos⁡φ=0.6cosφ=0.6 — ваттметр по-прежнему корректен, так как реагирует 

на UIcos⁡φUIcosφ. 

Задание 4. Анализ шкалы и цены деления 

У ваттметра Д504: 

 Предел по току: 1 А 

 Предел по напряжению: 150 В 

 Число делений: 150 

→ Максимальная мощность: Pmax⁡=1⋅150=150 ВтPmax=1⋅150=150 Вт 

→ Цена деления: C=150 Вт150=1 Вт/делC=150150 Вт=1 Вт/дел 

❓ Что будет, если нагрузка 50 Вт, а переключить пределы на 0.5 А и 300 В? 

→ Pmax⁡=0.5⋅300=150 ВтPmax=0.5⋅300=150 Вт, но цена деления = 1 Вт/дел → то 

же разрешение, НО: 

 Токовая цепь: 50 Вт / 300 В ≈ 0.17 А → при пределе 0.5 А измеряем 34% шкалы 
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→ δ растёт! 

→ Вывод: оптимально выбирать пределы так, чтобы стрелка отклонялась >2/3 

шкалы. 

Контрольные вопросы 

1. Почему электродинамический ваттметр показывает активную мощность даже в 

цепи переменного тока? 

2. Можно ли использовать электродинамический вольтметр для измерения 

напряжения в цепи с высокой частотой (1 кГц)? Почему? 

3. Почему неподвижная катушка ваттметра выполняется из толстого провода, а 

подвижная — из тонкого? 

4. Что произойдёт, если перепутать клеммы "I*" и "U*" при включении ваттметра? 

5. Почему ваттметры с ЭДС чувствительны к перегрузкам по току и напряжению? 

 

Практическая работа №6 

Тема: Ферродинамические измерительные приборы 

Цель работы: 

 Изучить устройство, принцип действия и эксплуатационные особенности 

ферродинамической измерительной системы (ФДС). 

 Научиться распознавать ферродинамические приборы по внешнему виду, 

маркировке и области применения. 

 Провести сравнительный анализ с электромагнитной и электродинамической 

системами по точности, надёжности и перегрузочной способности. 

Краткие теоретические сведения 

1. Что такое ферродинамическая система? 

Ферродинамическая система (ФДС) — это модификация электродинамической, в 

которой подвижная катушка заменена постоянным магнитом, а неподвижная катушка 

оставлена, но помещена на ферромагнитный сердечник (отсюда название 

ферродинамическая). 

Идея: совместить преимущества ЭМС (простота, прочность) и ЭДС (лучшая 

линейность и точность). 

2. Принцип действия 

 При протекании тока по неподвижной катушке создаётся магнитное поле в 

сердечнике. 
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 Это поле взаимодействует с полем постоянного магнита (закреплённого на 

подвижной оси), вызывая вращающий момент. 

Mвр∝I⋅Bпост⋅f(θ)⇒в пределах рабочего угла — почти линейная зависимость α∝IM

вр∝I⋅Bпост⋅f(θ)⇒в пределах рабочего угла — почти линейная зависимость α∝I 

3. Устройство (основные элементы): 

1. Неподвижная катушка — намотана на П-образный (или Ш-образный) 

ферромагнитный сердечник 

2. Постоянный магнит — укреплён на оси и играет роль подвижной катушки 

3. Стрелка и ось 

4. Противодействующая пружина 

5. Успокоитель — чаще воздушный 

6. Экран — стальной кожух для защиты от внешних полей (обязателен!) 

Благодаря ферромагнитному сердечнику — поле сильнее → повышается 

чувствительность и линейность по сравнению с ЭМС. 

4. Основные характеристики ФДС: 

Параметр Значение / Особенность 

Род тока Переменный (50/60 Гц); некоторые — и 

постоянный 

Класс точности 1.0; 1.5 (лучше, чем у ЭМС) 

Шкала Почти **линейная** (гораздо 

равномернее, чем у ЭМС) 

Перегрузочная способность Высокая — благодаря отсутствию 

подвижной обмотки (нет риска обрыва или 

межвиткового замыкания) 

Чувствительность Выше, чем у ЭМС, но ниже, чем у МЭС 

Влияние внешних полей Умеренное (экран эффективен) 

Температурная погрешность Меньше, чем у МЭС (постоянный магнит 

стабилен) 

 

5. Область применения 

ФДС широко применяется в щитовых приборах промышленных электроустановок: 

 Амперметры и вольтметры переменного тока в распределительных щитах (0,4 

кВ и 6–10 кВ) 

 Особенно популярны в приборах типов: 

o ТЩ-15, ТЩ-25 — щитовые амперметры 

o ТВ-15, ТВ-25 — щитовые вольтметры 

 Преимущество: надёжность + приемлемая точность + линейная шкала 

6. Маркировка (на шкале и корпусе): 
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 Значок: катушка + постоянный магнит (по ГОСТ) — редко, чаще — только 

буквы 

 Буква Т (например, ТЩ) — тире (устар.) или тепловая компенсация → 

фактически указывает на ФДС 

 Надписи: «переменный ток», «50 Гц», «⊥» 

 Класс точности: 1.0 или 1.5 

Оборудование и материалы 

 Ферродинамические приборы: 

o Амперметр ТЩ-15 (0–100 А, КТ 1.5) 

o Вольтметр ТВ-25 (0–500 В, КТ 1.5) 

 Электромагнитный амперметр (Э80, для сравнения) 

 Электродинамический ваттметр (Д504, для сравнения устройства) 

 Источник переменного напряжения 0–250 В, 50 Гц (ЛАТР) 

 Трансформатор тока (для подключения ТЩ-15) 

 Нагрузка (активная: ТЭН или лампы) 

 Разборный макет ферродинамического механизма (учебный) 

 Лупа, линейка, фотоаппарат (с разрешения) 

Ход работы 

Задание 1. Внешний осмотр и идентификация 

1. Осмотрите приборы ТЩ-15 и ТВ-25. Заполните таблицу: 

Параметр ТЩ-15 Э80 (ЭМС) Вывод 

Тип прибора Щитовой амперметр Щитовой амперметр — 

Предел 100 А 10 А ФДС — для 

больших токов 

Класс точности 1.5 2.5 ФДС точнее 

Шкала Почти равномерная Сжата в начале ФДС ближе к 

линейной 

Масса / габариты Крупный, 

массивный 

Лёгкий ФДС — тяжелее из-

за сердечника и 

магнита 

Надпись на корпусе «ТЩ-15», «1.5», 

«⊥» 

«Э80», «2.5» Буква **Т** → 

признак ФДС 

Обратите внимание: у ТЩ-15 — выводы под винт, корпус — металлический, 

защитное стекло усиленное. 

Задание 2. Изучение устройства (на макете) 

1. Рассмотрите разборный макет ФДС. Найдите и зарисуйте: 

o П-образный ферромагнитный сердечник 
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o Неподвижную катушку 

o Постоянный магнит на оси 

o Противодействующую пружину 

o Стрелку 

o Воздушный успокоитель 

o Стальной экран 

2. Сравните с ЭМС и ЭДС: 

o ❗ В отличие от ЭДС — нет подвижной катушки → выше надёжность. 

o ❗ В отличие от ЭМС — есть постоянный магнит → выше линейность. 

Выполните схематичный рисунок в отчёт. 

Задание 3. Эксперимент: Сравнение шкал ФДС и ЭМС 

1. Подключите ТЩ-15 (через ТТ 100/5 А) и Э80 (напрямую или через шунт — по 

схеме мастера) в одну цепь переменного тока. 

2. Постепенно увеличивайте ток: 20 А, 40 А, 60 А, 80 А, 100 А (по эталонному 

цифровому амперметру). 

3. Запишите показания обоих приборов. 

4. Рассчитайте относительную погрешность каждого: 

δ=∣Iприбор−Iэталон∣Iэталон⋅100%δ=Iэталон∣Iприбор−Iэталон∣⋅100% 

5. Постройте график: δ (%) → I (А) для обоих приборов. 

Ожидаемый результат: 

 У ТЩ-15 (ФДС) — δ почти постоянна во всём диапазоне (линейная шкала). 

 У Э80 (ЭМС) — δ резко возрастает при малых токах (например, при 20 А — δ ≈ 

10–12%). 

Задание 4. Анализ условий эксплуатации 

1. Найдите на корпусе прибора: 

o Допустимую температуру окружающей среды 

o Степень защиты (IP) 

o Год выпуска и дату поверки 

2. Ответьте: 

Почему ферродинамические приборы предпочтительны в распределительных 

щитах промышленных предприятий? 

(Ответ: сочетание точности, линейности, прочности, устойчивости к вибрации и 

перегрузкам.) 
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Контрольные вопросы 

1. Чем отличается ферродинамическая система от электродинамической? 

2. Почему в ФДС отсутствует подвижная катушка? Как это влияет на надёжность? 

3. Можно ли использовать ферродинамический прибор в цепи постоянного тока? 

Почему? 

4. Почему у приборов типа ТЩ/ТВ указывается положение («⊥»)? Что будет при 

горизонтальной установке? 

5. Как влияет старение постоянного магнита на показания прибора? 

 

Практическая работа №7 

Тема: Приборы индукционной системы 

Цель работы: 

 Изучить устройство, принцип действия и особенности индукционной 

измерительной системы (ИС). 

 Научиться распознавать индукционные приборы и объяснять их применение 

исключительно в цепях переменного тока. 

 Провести анализ работы однофазного счётчика активной энергии — основного 

представителя индукционной системы. 

Краткие теоретические сведения 

1. Принцип действия индукционной системы 

Основан на взаимодействии вихревых токов, индуцируемых в подвижном 

алюминиевом диске, с магнитными полями двух неподвижных катушек: 

 Токовая катушка (малое сопротивление, толстый провод, последовательно с 

нагрузкой) 

 Катушка напряжения (большое сопротивление, тонкий провод, включается 

параллельно сети) 

🔹 Обе катушки питаются от сети ~50 Гц и сдвинуты в пространстве на ~90°. 

🔹 Их суммарное поле индуцирует в диске вихревые токи → создаётся вращающий 

момент: 

Mвр∝U⋅I⋅cos⁡φ=PMвр∝U⋅I⋅cosφ=P 

🔹 Противодействующий момент создаётся постоянным тормозным магнитом. 

🔹 В установившемся режиме: частота вращения диска ∝ активной мощности, а 

число оборотов ∝ расходу энергии. 
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2. Устройство однофазного индукционного счётчика (например, СО-505): 

Элемент Назначение 

Токовая катушка Включается последовательно с нагрузкой; 

создаёт магнитный поток \(\Phi_I \propto I\) 

Катушка напряжения Включается параллельно сети; поток 

\(\Phi_U \propto U\) 

Алюминиевый диск Подвижная часть; в нём наводятся 

вихревые токи 

Постоянный тормозной магнит Создаёт тормозной момент 

\(M_{\text{торм}} \propto n\) 

(оборотов/мин) → обеспечивает 

линейность 

Червячная передача и счётный механизм** Преобразует обороты диска в кВт·ч 

(обычно 600–1200 об/кВт·ч) 

Устройство компенсации хода без 

нагрузки 

Компенсирует самовращение («самоход») 

при отключённой нагрузке 

3. Основные характеристики ИС: 

Параметр Значение / Особенность 

Род тока Только переменный (50/60 Гц) — иначе 

нет изменения потока → нет ЭДС 

индукции 

Измеряемая величина Энергия (кВт·ч), реже — мощность 

(редко) 

Точность Классы: 1.0, 2.0, 2.5 (для бытовых — 2.0) 

Перегрузочная способность Высокая (по току — до 

6×I<sub>ном</sub>) 

Надёжность Очень высокая (срок службы 25–30 лет) 

Чувствительность Низкая (порог чувствительности ~0.5–1% 

I<sub>ном</sub>) 

4. Маркировка на счётчике: 

 С — счётчик 

 О — однофазный 

 А — активной энергии 

 И — индукционный (в новых обозначениях) 

 Например: СО-505, САИ-1, СОЭ-52 

Примечание: Современные счётчики — электронные, но индукционные до сих 

пор эксплуатируются (особенно в сельской местности), а принцип — обязателен для 

понимания. 

Оборудование и материалы 

 Индукционный однофазный счётчик: СО-505 (220 В, 5–20 А, КТ 2.0) — без 

крышки клеммной колодки для осмотра 

 Электронный счётчик (для сравнения, например, НЕВА 103) 
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 ЛАТР 0–250 В, 50 Гц 

 Нагрузка: 

o Активная — лампы накаливания (100 Вт, 500 Вт) 

o Активно-индуктивная — ТЭН + дроссель 

 Цифровой ваттметр (для контроля мощности и cos φ) 

 Тахометр (оптический или механический) — для измерения частоты 

вращения диска 

 Макет-разрез счётчика (учебный) или плакат «Устройство СО-505» 

 Фонарик, лупа 

Ход работы 

Задание 1. Внешний осмотр и расшифровка маркировки 

1. Осмотрите счётчик СО-505. Заполните таблицу: 

Параметр Значение 

Тип СО-505 

Расшифровка С — счётчик, О — однофазный, 5 — 

номер разработки, 05 — модификация 

Номинальное напряжение 220 В 

Ток: базовый / макс. 5 (20) А 

Класс точности 2.0 

Передаточное число 600 об/кВт·ч (указано на шкале) 

Год выпуска, дата поверки … 

Наличие пломб (госповерка, магнитная) … 

2. Осмотрите клеммную колодку (без снятия напряжения!): 

o Клеммы 1–2 — вход/выход фазы 

o Клеммы 3–4 — вход/выход нуля 

o Важно: При ошибке подключения — счётчик не вращается или вращается назад. 

Задание 2. Изучение устройства (на макете или снятом счётчике) 

1. Рассмотрите разборный макет. Найдите и зарисуйте: 

o Токовую катушку (толстый провод, 1–3 витка, проходит через диск) 

o Катушку напряжения (тонкий провод, ~1000 витков, на П-сердечнике) 

o Алюминиевый диск 

o Тормозной магнит (обычно U-образный, сбоку от диска) 

o Червячную передачу и счётный механизм 

o Устройство компенсации самохода (винт или шайба) 

Выполните схематичный рисунок (или вставьте фото с подписями) в отчёт. 

Задание 3. Эксперимент: Проверка передаточного числа 

1. Подключите счётчик к ЛАТРу и нагрузке (лампа 500 Вт). 
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2. Установите напряжение 220 В, зафиксируйте мощность по цифровому 

ваттметру (например, P = 500 Вт). 

3. Засеките время t (в секундах), за которое диск сделает N = 10 оборотов. 

4. Рассчитайте: 

o Энергия за это время: 

W=P⋅t⋅13600 кВт\cdotpчW=P⋅t⋅36001 кВт\cdotpч 

o Ожидаемое число оборотов: 

Nрасч=W⋅C=W⋅600 (об/кВт\cdotpч)Nрасч=W⋅C=W⋅600 (об/кВт\cdotpч) 

o Погрешность: 

δ=∣N−Nрасч∣Nрасч⋅100%δ=Nрасч∣N−Nрасч∣⋅100% 

🔹 Пример: 

P = 500 Вт = 0.5 кВт, t = 120 с 

→ W = 0.5 × 120 / 3600 = 0.0167 кВт·ч 

→ Nрасч = 0.0167 × 600 ≈ 10 об → δ ≈ 0% ✅ 

Если δ > 2% — счётчик требует поверки. 

Задание 4. Влияние cos φ на работу счётчика 

1. Повторите измерение с активно-индуктивной нагрузкой (лампа + дроссель, cos 

φ ≈ 0.6). 

2. Зафиксируйте: 

o Ту же активную мощность (например, 300 Вт) 

o Частоту вращения диска 

3. Сравните с активной нагрузкой при той же P. 

Ожидаемый результат: 

Частота вращения одинакова! → Счётчик учитывает только активную энергию, не 

реагируя на реактивную. 

Контрольные вопросы 

1. Почему индукционные приборы нельзя использовать в цепях постоянного тока? 

2. Какой элемент создаёт тормозной момент в счётчике и почему он необходим? 

3. Что такое «самоход» счётчика и как он компенсируется? 

4. Почему диск делают из алюминия, а не из железа или меди? 

5. Как влияет снижение напряжения сети (до 190 В) на погрешность 

индукционного счётчика? 
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Практическая работа №8 

Тема: Ознакомление с техническими параметрами приборов. Проверка и подготовка 

измерительных приборов к работе 

Продолжительность: 2 часа (90 минут) 

Место проведения: лаборатория электротехнических измерений 

Форма отчёта: письменный отчёт в рабочей тетради / рабочем журнале 

Цель работы 

1. Научиться распознавать и интерпретировать основные технические параметры 

электроизмерительных приборов по маркировке, шкале и сопроводительной 

документации. 

2. Освоить последовательность внешнего осмотра, механической проверки и 

подготовки прибора к работе в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ГОСТ 8711-

2019 и инструкциями по охране труда. 

3. Сформировать навыки безопасного обращения со средствами измерений — базовая 

компетенция электромонтёра. 

Краткие теоретические сведения (выдаются студентам перед работой или в 

начале занятия) 

1. Основные параметры, обязательные к проверке: 

Параметр Где искать Почему важен 

Предел измерения Шкала, корпус Превышение → 

повреждение прибора 

(обрыв рамки, сгорание 

обмотки) 

Класс точности (КТ) Цифра в кружке на шкале 

(напр., 1.5) 

Определяет максимальную 

абсолютную погрешность: 

\(\Delta_{\max} = \frac{КТ 

\cdot A_{\max}}{100}\) 

Род тока Знаки: **—**, **~**, **—

~** 

МЭС на переменный ток — 

не работает; ЭМС/ФДС/ИС 

на постоянный — 

искажённые показания 

Положение при 

эксплуатации 
Условные знаки: **⊥**, 

**→**, **∟** 

Отклонение → 

дополнительная 

погрешность до ±1% 

Дата и срок поверки Поверительное клеймо / 

этикетка 

Просроченный прибор — 

**запрещён к 

применению** (ПТЭЭП, п. 

1.5.13) 

Измерительная система Знаки (—, ~, Д, И) или 

обозначение (М, Э, ТЩ, 

СО) 

Определяет принцип 

действия, особенности, 

ограничения 
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Последовательность подготовки прибора: 

1. Проверка комплектности и документации 

→ Паспорт, свидетельство о поверке, руководство по эксплуатации. 

2. Внешний осмотр 

→ Целостность корпуса, стекла, клемм; отсутствие следов нагрева, влаги, механических 

повреждений. 

3. Проверка механической части 

→ Плавность хода стрелки, отсутствие заеданий, возврат на нуль. 

4. Установка на нуль 

→ Регулировка при строго рабочем положении. 

5. Выбор предела 

→ При неизвестной величине — начинать с максимального предела. 

6. Подключение 

→ Соблюдение полярности (для МЭС), правильная схема включения 

(последовательно/параллельно). 

Оборудование и материалы 

Наименование Количество Примечание 

Вольтметр 

магнитоэлектрический М24 

(0–30 В, КТ 2.5) 

2 шт С клеймом поверки и без 

Амперметр 

электромагнитный Э80 (0–

10 А, КТ 2.5) 

2 шт Один — с заедающей 

стрелкой 

Вольтметр 

ферродинамический ТВ-25 

(0–500 В, КТ 1.5) 

1 шт Щитовой, с этикеткой 

Счётчик индукционный 

СО-505 (без напряжения!) 

1 шт Для осмотра клеммной 

колодки 

Цифровой мультиметр DT-

830B 

2 шт Для сравнения и эталонных 

измерений 

Паспорта приборов 

(реальные/копии) 

5 шт Включая просроченный 

Лупа, фонарик, 

антистатический коврик 

по потребности — 

Журнал учёта СИ (макет) 1 экз Для записи данных 

Плакат: «Условные 

обозначения на шкалах» 

(ГОСТ 8711) 

1 шт На стенде 

 

Ход работы (выполняется бригадами по 2–3 человека) 

Задание 1. Анализ маркировки и расшифровка параметров (25 мин) 

1. Возьмите 4 прибора (М24, Э80, ТВ-25, СО-505). 
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2. Заполните таблицу в отчёте: 

№ Тип Предел КТ Род 

тока 

Положение Система Дата 

поверки 

Годен 

до 

Примечания 

1 М24 30 В 2.5 — ⊥ МЭС 12.2024 12.2026 Есть ТК 

2 Э80 10 А 2.5 ~ ⊥ ЭМС 03.2023 03.2025 ❗ Просрочен 

3 ТВ-

25 

500 В 1.5 ~ ⊥ ФДС 07.2025 07.2027 Щитовой 

4 СО-

505 

220 В, 

5–20 А 

2.0 ~ ⊥ ИС 10.2024 10.2026 600 об/кВт·ч 

Вывод по заданию: 

Прибор Э80 нельзя использовать — просрочена поверка. Остальные — 

пригодны при отсутствии механических повреждений. 

Задание 2. Внешний осмотр и механическая проверка (30 мин) 

Для каждого из 4 приборов выполните: 

1. Осмотрите корпус, стекло, клеммы. Зафиксируйте дефекты. 

2. Плавно отклоните стрелку (рукой или лёгким наклоном), отпустите — 

должна плавно вернуться на ноль. 

3. Проверьте регулировку нуля: 

o Установите прибор в рабочее положение (⊥). 

o При необходимости — отрегулируйте винтом. 

4. Запишите результаты: 

Прибор Дефекты Ход стрелки Нуль 

регулируется? 

Годен к работе? 

М24 (№1) Нет Плавный ✅ Да ✅ 

Э80 (№1) Клеммы 

окислены 

Заедает при 8 А ❌ Нет ❌ 

ТВ-25 Нет Плавный ✅ Да ✅ 

СО-505 Стекло целое Диск вращается 

свободно 

— ✅ 

 

Задание 3. Подготовка к измерению (ситуационная задача) (20 мин) 

Ситуация: 

В РУ-0,4 кВ требуется измерить напряжение на шинах (ожидается ~225 В). В 

наличии: 

 М24 (0–30 В) 

 Э515 (0–250 В, КТ 1.5, поверка 01.2025) 

 ТВ-25 (0–500 В, КТ 1.5) 

Выполните: 

1. Выберите прибор и обоснуйте выбор. 
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2. Опишите последовательность подготовки выбранного прибора к работе (по 

пунктам). 

Правильный ответ: 

 Э515 — предел 250 В оптимален (225 В ≈ 90% шкалы), КТ 1.5 допустим для 

щитовых измерений, поверка действительна. 

 М24 — нельзя (предел 30 В), ТВ-25 — можно, но хуже разрешение (δ выше 

из-за меньшего отклонения). 

Подготовка Э515: 

1. Проверить срок поверки —  

2. Установить вертикально (⊥). 

3. Отрегулировать нулевую установку. 

4. Подключить к испытательным клеммам: «*» — к фазе, «–» — к нулю. 

5. Плавно подать напряжение, снять показания. 

Задание 4. Работа с паспортом (10 мин) 

По паспорту на Э515 найдите и запишите: 

 Нормальные условия: +20 ±5°С, 65 ±15% 

 Доп. погрешность от температуры: ±0.2% на 10°С 

 Сопротивление цепи: 12 кОм 

 Потребляемая мощность: ≤ 2.5 В·А 

 Срок службы: 10 лет 

Расчёт: При t = +35°С дополнительная погрешность = 

15°C10°C⋅0.2%=0.3%⇒γсум=1.5%+0.3%=1.8%10°C15°C⋅0.2%=0.3%⇒γсум

=1.5%+0.3%=1.8% 

Контрольные вопросы (устно или письменно) 

1. Почему магнитоэлектрический прибор не покажет напряжение сети 220 В? 

2. Как проверить, не «самоходит» ли счётчик? 

3. Что делать, если стрелка не возвращается на ноль, а регулировка не помогает? 

4. Можно ли эксплуатировать прибор с треснувшим стеклом? Почему? 

5. Как влияет потребляемая мощность прибора на измерение в слаботочных 

цепях? 

 

Практическая работа №9 

Тема: Подключение электроизмерительных приборов в электрические цепи 

Цель работы: 
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 Освоить схемы включения амперметров, вольтметров и ваттметров в цепи 

постоянного и переменного тока. 

 Научиться правильно выбирать схему подключения в зависимости от типа 

прибора, пределов измерения и характера нагрузки. 

 Отработать навыки безопасного монтажа и проверки правильности включения 

приборов — ключевая компетенция электромонтёра. 

Краткие теоретические сведения 

1. Основные правила подключения: 

Прибор Способ включения Особенности 

Амперметр Последовательно с 

нагрузкой 

- Внутреннее 

сопротивление мало (доли 

Ом) 

→ Нельзя включать 

напрямую на источник! 

(КЗ) 

  

→ Для больших токов — 

через шунт (МЭС) или 

трансформатор тока (ТТ) 

(переменный ток) 

  

Вольтметр Параллельно участку цепи - Внутреннее 

сопротивление велико (кОм 

и более) 

→ Нельзя включать 

последовательно — цепь 

обесточится 

  

Ваттметр Токовая обмотка — 

последовательно, обмотка 

напряжения — параллельно 

- Соблюдать полярность 

(«*»-клеммы со стороны 

источника) 

→ При ошибке — стрелка 

отклоняется влево (в упор) 

  

2. Схемы включения (обязательно к запоминанию): 

Амперметр постоянного тока (МЭС) с шунтом 

 

→ Шунт берёт основной ток; через рамку — доля. 

Амперметр переменного тока через ТТ 

 

→ Вторичная обмотка ТТ нельзя оставлять разомкнутой при протекании первичного 

тока! 
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Вольтметр через добавочный резистор (МЭС) 

 

 

→ Клеммы с «*» объединены со стороны источника. 

Оборудование и материалы 

Наименование Количество Примечание 

Источник постоянного тока 0–

30 В, 5 А 

1 Лабораторный БП 

Источник переменного тока 0–

250 В, 50 Гц (ЛАТР) 

1 С изоляцией 

Амперметр М367 (0–1 А, МЭС) 1 С шунтом 75 мВ 

Вольтметр М24 (0–30 В, МЭС) 1 — 

Амперметр Э80 (0–10 А, ЭМС) 1 — 

Вольтметр Э515 (0–250 В, 

ЭМС) 

1 — 

Ваттметр Д504 (0–1 А, 0–150 В, 

ЭДС) 

1 — 

Трансформатор тока 100/5 А 1 С нагрузочным резистором 0.1 Ом 

Шунт 75 мВ, 10 А 1 Для М367 

Нагрузки: лампы (24 В/100 Вт, 

220 В/100 Вт), ТЭН 

по 2–3 Активные 

Дроссель (для cos φ < 1) 1 — 

Щитовая панель с клеммными 

колодками, перемычками 

1 Имитация РЩ 

Измерительные провода с 

«бананами», зажимы 

«крокодил» 

комплект — 

Цифровой мультиметр (эталон) 2 Для контроля 

 

Ход работы 

Задание 1. Подключение амперметров (25 мин) 

1. Постоянный ток (МЭС): 

o Соберите цепь: ИП → [М367 + шунт 10 А] → лампа 24 В/100 Вт → ИП 

o Установите ток 0.5 А, 2 А, 5 А. 

o Запишите показания. Проверьте по эталону. 

Попытка ошибки: отключите шунт — что произойдёт? (стрелка резко вправо → 

перегрузка!) 

2. Переменный ток (ЭМС и через ТТ): 
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o Соберите: ЛАТР → [Э80] → лампа 220 В → ЛАТР 

o Повторите измерение с ТЩ-15 через ТТ 100/5 А (вторичная цепь → 5 А). 

o Сравните точность и линейность. 

Вывод: 

Шунт и ТТ расширяют пределы измерения и обеспечивают безопасность. 

Задание 2. Подключение вольтметров (20 мин) 

1. Измерьте напряжение на лампе 220 В: 

o Параллельно нагрузке — Э515 

o Параллельно источнику — М24 (через делитель, НЕ напрямую!) 

2. ❗ Ошибка: включите М24 последовательно — цепь не замкнётся (ток ≈ 0). 

3. Запишите: 

o Uист, Uнагр, Uпадение на проводах 

o Объясните разницу. 

Задание 3. Подключение ваттметра (30 мин) 

1. Соберите цепь с активной нагрузкой (лампа 220 В): 

 

1. Запишите: 

o Pваттметр, U, I, cos φ (по эталону) 

2. Повторите с активно-индуктивной нагрузкой (лампа + дроссель). 

3. Ошибка: перепутайте «*»-клеммы напряжения и тока — стрелка 

отклонится влево. 

→ Объясните почему. 

Задание 4. Ситуационные задачи (письменно) (10 мин) 

1. Задача 1: 

Амперметр с пределом 5 А показывает 4.8 А. Можно ли переключиться на предел 2 

А для повышения точности? Почему? 

Ответ: Нельзя — возможна перегрузка при скачке тока. 

Задача 2: 

При включении ваттметра стрелка упала влево. Какие возможны причины? 

Ответ: 

o Перепутаны «*»-клеммы токовой или цепи напряжения 
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o Нагрузка имеет ёмкостный характер (редко в промышленности) 

Контрольные вопросы 

1. Почему вторичную обмотку трансформатора тока нельзя оставлять 

разомкнутой? 

2. Как рассчитать сопротивление шунта для расширения предела 

амперметра? 

3. Чем опасно включение вольтметра последовательно в цепь? 

4. Как изменится показание ваттметра, если переставить «*»-клемму только 

в цепи напряжения? 

5. Почему в схемах РУ-0,4 кВ вольтметры часто подключают через 

переключатель фаз? 

 

Практическая работа №10 

Тема: Цифровые вольтметры и частотомеры 

Цель работы: 

 Изучить принцип действия, структуру и основные технические 

характеристики цифровых измерительных приборов (ЦИП). 

 Научиться определять класс точности, разрядность, время измерения и 

погрешности цифровых вольтметров и частотомеров. 

 Освоить методику работы с цифровыми приборами в реальных условиях 

эксплуатации — ключевой навык современного электромонтёра. 

Краткие теоретические сведения 

1. Преимущества цифровых приборов перед аналоговыми: 

Параметр Аналоговые (стрелочные) Цифровые (ЦИП) 

Чувствительность Высокая (МЭС) Очень высокая (до мкВ) 

Входное сопротивление 1–20 кОм/В ≥ 10 МОм (постоянно!) 

Влияние положения Требуется ⊥/→ Не зависит 

Параллакс Ошибка при косом взгляде Отсутствует 

Автоматизация Нет Интерфейсы (RS-232, USB), 

память, автонастройка 

Потребляемая мощность От измеряемой цепи От собственного ИП 

(батарея/сеть) 

2. Основные характеристики цифровых приборов: 

Понятие Пояснение Пример 

Разрядность Число значащих цифр на 

дисплее 

3½ разряда = до 1999 

(старший — «1») 
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Разрешение Минимальный шаг 

измерения 

На пределе 2 В: 1 мВ (при 

3½ разр.) 

Время измерения (апerture 

time) 

Время интегрирования 

сигнала 

20 мс (для 50 Гц — 

подавление помех) 

Основная погрешность Задаётся формулой:  

\(\delta = \pm(a\% \text{ от 

показания} + b \text{ 

цифр})\) 

±(0.5% + 2 ед.)  

Дополнительные 

погрешности 

От температуры, питания, 

частоты 

±0.1% при t = +10…+30 °С 

Пример расчёта погрешности: 

Прибор: ±(0.8% + 3 ед.), предел 20 В, показание 12.45 В: 

 Составляющая «%»: 0.8% × 12.45 = 0.0996 В 

 Составляющая «цифр»: 3 × 0.01 В (шаг = 0.01 В) = 0.03 В 

 Итого: Δ=±(0.0996+0.03)=±0.13 ВΔ=±(0.0996+0.03)=±0.13 В 

→ Результат: 12.45 ± 0.13 В 

3. Принцип действия цифрового вольтметра (на основе интегрирующего АЦП 

двойного интегрирования): 

1. Сигнал интегрируется в течение фиксированного времени T1T1 

(например, 20 мс = 1 период 50 Гц). 

2. Затем интегрируется опорное напряжение противоположной полярности 

— до нуля. 

3. Время T2T2 пропорционально входному напряжению. 

 Преимущество: подавление помех кратных 50 Гц (сетевые наводки). 

4. Цифровые частотомеры: 

 Измеряют частоту, период, коэффициент заполнения, счёт импульсов. 

 Принцип: подсчёт числа периодов сигнала за фиксированный интервал 

(например, 1 с). 

 Минимальная частота измерения: зависит от времени счёта (при 10 с → 0.1 Гц). 

 Вход: обычно ТТЛ-совместимый (0–5 В) или с аттенюатором (до 250 В). 

Оборудование и материалы 

Наименование Количество Примечание 

Цифровой мультиметр DT-

830B (3½ разр., КТ 0.5%) 

2 шт Базовый 

Цифровой мультиметр М-

838 (3¾ разр., КТ 0.3%) 

1 шт Повышенной точности 

Лабораторный цифровой 

вольтметр B7-26А или 

аналог 

1 шт 4½ разр., КТ 0.05% 
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Цифровой частотомер Ч6-

12 или встроенный в 

генератор 

1 шт 0.1 Гц–1 МГц 

Генератор сигналов **ГЗ-

118 (или функциональный) 

1 шт Синус, меандр, треугольник 

Источник постоянного 

напряжения регулируемый 

(0–30 В) 

1 шт С встроенным эталоном 

или внешний вольтметр 

класса 0.05 

Осциллограф (для 

визуализации формы 

сигнала) 

1 шт По возможности 

Набор резисторов, 

делителей напряжения 

— Для моделирования 

нагрузки 

USB-кабель, ПО для сбора 

данных (если 

поддерживается) 

— Опционально 

 

Ход работы 

Задание 1. Изучение маркировки и характеристик ЦИП (20 мин) 

1. Осмотрите приборы: DT-830B, М-838, B7-26А. 

2. Заполните таблицу: 

Параметр DT-830B М-838 B7-26А 

Разрядность 3½ 3¾ 4½ 

Макс. отсчёт 1999 3999 19999 

Класс точности 

(постоянное U) 

±(0.5% + 1) ±(0.3% + 2) ±(0.05% + 3) 

Входное R 10 МОм 10 МОм 10 МОм / 100 МОм 

Автомат.выбор 

предела 
❌ Нет ✅ Да ✅ Да 

Питание 9 В батарея 9 В батарея Сеть 220 В 

Интерфейс — — RS-232 

Вывод: Чем выше разрядность и КТ — тем точнее, но дороже и сложнее прибор. 

Задание 2. Измерение постоянного напряжения и расчёт погрешности (25 мин) 

1. Установите на источнике: 1.5 В, 5.0 В, 12.7 В. 

2. Измерьте каждое напряжение всеми тремя приборами. 

3. Рассчитайте абсолютную и относительную погрешности, используя 

паспортные формулы. 

Пример для DT-830B (±0.5% + 1 ед.) на 5.00 В (предел 20 В, шаг = 0.01 В): 

 Δ = ±(0.5% × 5.00 + 1 × 0.01) = ±(0.025 + 0.01) = ±0.035 В 

 δ = 0.035 / 5.00 × 100% = 0.7% 

Занесите в таблицу: 
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U<sub>ист</sub>, 

В 

Прибор Показание, В Δ<sub>расч</sub>, 

В 

δ, % 

5.00 DT-830B 5.02 ±0.035 0.7 

5.00 М-838 5.01 ±0.025 0.5 

5.00 B7-26А 5.001 ±0.006 0.12 

Задание 3. Измерение переменного напряжения и влияние формы сигнала (20 

мин) 

1. Подключите генератор к приборам. Установите: 

o Синус, 50 Гц, 10 В (действующее) 

o Меандр, 50 Гц, 10 В (амплитуда) 

o Треугольник, 50 Гц 

2. Запишите показания цифровых вольтметров. 

3. Сравните с осциллографом (Uдейств = Uампл/√2 для синуса). 

Ожидаемый результат: 

 Большинство бюджетных ЦИП (DT-830B) измеряют 

средневыпрямленное, но градуированы в действующих для синуса. 

→ Для меандра и треугольника — ошибки до 10–40%! 

 Лабораторные приборы (B7-26А) — True RMS → точны для любой формы. 

Задание 4. Работа с цифровым частотомером (20 мин) 

1. Подключите выход генератора к частотомеру. 

2. Установите частоты: 1 Гц, 50 Гц, 400 Гц, 10 кГц. 

3. Измерьте частоту. Запишите время измерения (обычно указывается на 

дисплее: Gate — 1 s, 10 s). 

4. Проверьте: 

o Как изменяется разрешение при увеличении времени счёта? 

(При Gate = 1 с → 1 Гц, при 10 с → 0.1 Гц) 

o Как влияет форма сигнала (синус/меандр) на точность? 

(Меандр — лучше, из-за чёткого фронта) 

 Выполните расчёт погрешности частотомера: 

Для Ч6-12 (±(0.01% + 1 ед.) при Gate = 1 с, f = 50.00 Гц): 

 Δ = ±(0.01% × 50 + 1 × 0.01) = ±(0.005 + 0.01) = ±0.015 Гц 

Контрольные вопросы 

1. Что означает запись на приборе: «3¾ разряда»? 

2. Почему прибор с погрешностью ±(1% + 5 ед.) на пределе 200 мВ имеет худшую 

относительную погрешность при измерении 10 мВ? 
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3. В чём разница между «средневыпрямленным» и «True RMS» измерением? 

4. Как повысить точность измерения частоты 0.5 Гц? 

5. Как влияет входная ёмкость цифрового вольтметра (50–100 пФ) на измерение в 

ВЧ-цепях? 

 

Самостоятельная работа №1 

Тема: Подключение электроизмерительных приборов 

Цель работы: 

 закрепить знания по классификации электроизмерительных приборов и 

понятию погрешности измерений; 

 изучить схемы подключения основных измерительных приборов в цепях 

переменного и постоянного тока; 

 научиться правильно выбирать и подключать приборы с учетом их 

характеристик и требований безопасности. 

1. Теоретическая справка 

1.1. Классификация электроизмерительных приборов 

Признак классификации Виды 

По роду измеряемой величины Амперметры, вольтметры, ваттметры, 

частотомеры, фазометры, омметры, 

счетчики электрической энергии и др. 

По роду тока Приборы постоянного тока, переменного 

тока, универсальные 

По принципу действия Магнитоэлектрические, электромагнитные, 

электродинамические, индукционные, 

цифровые и др. 

По классу точности 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 (чем 

меньше число — тем выше точность) 

По способу включения Непосредственного включения, через 

измерительные трансформаторы тока (ТТ) 

и напряжения (ТН) 

1.2. Погрешности измерений 

 Абсолютная погрешность — разность между показанием прибора и 

истинным значением величины. 

Δ=Xизм−XистΔ=Xизм−Xист 

 Относительная погрешность — отношение абсолютной погрешности к 

истинному значению, выраженная в %: 

δ=ΔXист⋅100%δ=XистΔ⋅100% 
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 Приведённая погрешность — отношение абсолютной погрешности к 

нормирующему значению (например, к пределу измерения). Определяет класс точности 

прибора. 

⚠� Важно: при выборе прибора необходимо учитывать: 

 род тока и напряжение цепи; 

 предел измерения (оптимально работать в диапазоне 40–90% шкалы); 

 класс точности (для контрольных — 1,5 и ниже, для лабораторных — 0,5 и 

выше); 

 условия эксплуатации (температура, влажность, вибрация). 

2. Схемы подключения основных приборов 

Прибор Схема подключения Особенности 

Амперметр (постоянного 

тока) 

Последовательно в цепь 

нагрузки 

- Обладает **малым 

внутренним 

сопротивлением**<br>- 

Нельзя подключать 

параллельно источнику! 

Вольтметр** (переменного 

тока, до 500 В) 

Параллельно участку цепи 

(нагрузке или источнику) 

- Имеет **высокое 

сопротивление**<br>- 

Нельзя включать 

последовательно! 

Амперметр через ТТ Первичная обмотка ТТ — в 

разрыв фазы, вторичная — к 

амперметру 

- Вторичная обмотка 

**всегда должна быть 

замкнута!**<br>- 

Заземление одного вывода 

вторичной обмотки 

обязательно<br>- 

Коэффициент 

трансформации \( K_T = 

\frac{I_1}{I_2} \), показания 

умножаются на \( K_T \) 

Вольтметр через ТН Первичная обмотка ТН — 

между фазами или фазой и 

нулем, вторичная — к 

вольтметру (обычно 100 В) 

- Применяется при U > 500 

В<br>- Показания 

умножаются на \( K_U = 

\frac{U_1}{U_2} \) 

Счетчик активной энергии 

(однофазный) 

Строго по схеме: вход фазы 

→ клемма 1, выход фазы → 

клемма 2, ноль → клеммы 3 

и 4 

- Полярность важна!<br>- 

Ошибки подключения → 

вращение диска в обратную 

сторону или остановка 

 

Пример схемы подключения трехфазного счетчика через ТТ (косвенное 

включение): 

 Токовые цепи: фаза А → ТТ А → клеммы И1–И2 счетчика и т.д. 

 Напряжение подается напрямую с фаз и нуля (если U ≤ 380 В). 
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 Вторичные обмотки ТТ заземляются в одной точке (обычно на клеммной 

колодке). 

3. Практическое задание (выполняется письменно или в виде схемы) 

Задача: 

На щите управления необходимо подключить: 

 Амперметр для измерения тока в фазе А трёхфазной сети 0,4 кВ 

(номинальный ток — 250 А); 

 Вольтметр для контроля линейного напряжения (380 В); 

 Счетчик электрической энергии типа СЭТ-4ТМ (трехфазный, через ТТ 300/5). 

Требуется: 

1. Выбрать типы приборов и ТТ (указать маркировку/класс точности). 

2. Нарисовать (описать) схему подключения. 

3. Указать меры безопасности при монтаже. 

Решение (кратко): 

1. Выбор оборудования: 

o Амперметр: электромагнитный, 5 А, класс точности 1,5 (шкала 0–300 А через 

ТТ); 

o ТТ: ТПЛ-0,66-1 (300/5 А, класс точности 0,5 для учета); 

o Вольтметр: электромагнитный, 0–450 В, класс 1,5; 

o Счетчик: СЭТ-4ТМ.03М.01 (трехфазный, класс 1,0), подключение — 10-

проводная схема. 

2. Схема подключения (описание): 

o Амперметр включается во вторичную цепь ТТ фазы А (выводы И1 → прибор, 

И2 → заземление/общая точка). 

o Вольтметр подключается параллельно фазам А и С (для измерения UAC). 

o Счетчик подключается по полной схеме: 

 Токовые цепи от ТТ каждой фазы (с соблюдением полярности: начало 

— к И1, конец — к И2). 

 Напряжение — фазы А, В, С и нейтраль напрямую с шин. 

 Обязательно: заземление вторичных обмоток ТТ и корпуса счетчика. 

3. Меры безопасности: 

o Работы проводить при снятом напряжении (вывешивание плакатов, 

блокировка приводов); 

o Проверить отсутствие напряжения до начала работ (УНН, ВНН); 
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o Запрещено размыкать вторичные цепи ТТ под нагрузкой — возможен пробой 

изоляции и поражение электрическим током; 

o Использовать СИЗ: диэлектрические перчатки, коврик, инструмент с 

изолированными ручками. 

4. Вывод 

В ходе самостоятельной работы изучены принципы подключения 

электроизмерительных приборов, влияние погрешностей на достоверность показаний, а 

также требования к выбору и безопасной эксплуатации. Умение правильно подключать 

приборы — ключевая компетенция электромонтера, обеспечивающая как точность учета 

электроэнергии, так и безопасность персонала. 
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1. Общие положения 

Целью создания Контрольно-оценочных средств (КОС) является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям рабочей программы 

междисциплинарного курса. Каждое оценочное средство обеспечивает проверку усвоения 

конкретных элементов учебного материала.  

КОСы предназначены для определения уровня освоенных умений, усвоенных знаний и 

овладения компетенциями, т.е. способностью обучающегося применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Объектом применения КОС является измерение уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения при проведении рубежного контроля успеваемости по 

междисциплинарному курсу. 

 

2. Паспорт контрольно-оценочных средств 

2.1.  Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие проверке 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Уровень подготовки: основное общее 

образование  

Формируются общие и профессиональные компетенции: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.02 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ВД 2 Проверка и наладка электрооборудования 
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ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- «Изготовление и сборка электрического щитка освещения с применением слесарных и 

электромонтажных операций» 

Знать:  

З.1 Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

З.2  Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

З.3  Приемы и правила выполнения операций; 

З.4  Рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение, приемы пользования; 

З.5  Наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

З.6  Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

Уметь: 

У1. - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;  

У2. - проводить электрические измерения;  

У3. - снимать показания приборов; 

У4. - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям 

Знать:  

1. - общую классификацию измерительных приборов;  

2. - схемы включения приборов в электрическую цепь;  

3. - документацию на техническое обслуживание приборов;  

- систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического За правильный 

ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1-0 баллов, 

в зависимости от уровня выполнения. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 
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Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в 

процентном соотношении от общего количества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

                                                   Проверка знаний 

обучающихся осуществляется с помощью выполнения практических работ, тестов. 

Применение теста позволяет рефлексивно закрепить изучаемый материал, при этом избежать 

завышения итоговой оценки. 

I. Задачи тестирования: эффективно использовать во время урока и в 

самостоятельной работе; включить в активную учебную деятельность обучающихся (100%); 

повысить интерес обучающихся к изучаемому предмету и профессии в целом. 

II. Оценка уровня усвоения изученного материала складывается из совокупности 

оценок выполненных практических работ. 

 

 

Дифференцированный зачёт (1 час.) 

Вариант 1 

МДК.02.01 «Организация и технология проверки электрооборудования» 

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Время выполнения: 2 академических часа (90 минут) 

Часть 1. Тестовые задания 

(Выберите один или несколько правильных ответов. Каждый правильный ответ — 2 

балла. Максимум — 20 баллов) 

1. Какой документ регламентирует порядок проведения испытаний 

электрооборудования до 1000 В? 

а) ПУЭ 

б) ПТЭЭП  

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения мдк; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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в) ПОТ РМ-016-2001 

г) ГОСТ Р 50571 

2. Какой минимальный срок действия наряда-допуска на производство работ в 

электроустановках? 

а) 1 смена 

б) 1 рабочий день 

в) не более 15 календарных дней  

г) не более 30 календарных дней 

3. Какие измерения проводятся при проверке сопротивления изоляции 

электрооборудования? 

а) мегаомметром  

б) вольтметром 

в) амперметром 

г) мультиметром 

4. Какой класс точности должен иметь измерительный прибор при проверке 

параметров электрооборудования? 

а) не ниже 0,5 

б) не ниже 1,0  

в) не ниже 2,5 

г) любой 

5. Что проверяется при испытании автоматических выключателей? 

а) время срабатывания 

б) уставка по току 

в) сопротивление контактов 

г) все перечисленное  

6. Какое испытательное напряжение применяется при проверке изоляции кабелей до 

1000 В? 

а) 250 В 

б) 500 В  

в) 1000 В 

г) 2500 В 

7. Кто имеет право проводить проверку и испытания электрооборудования? 

а) любой электромонтер 



65 

 

б) работник, прошедший обучение, проверку знаний и имеющий группу по 

электробезопасности не ниже III  

в) инженер по охране труда 

г) начальник цеха 

8. Какой документ оформляется по результатам испытаний электрооборудования? 

а) акт 

б) протокол  

в) наряд-допуск 

г) журнал учета неисправностей 

9. Что проверяется при измерении петли «фаза-ноль»? 

а) сопротивление заземляющего устройства 

б) полное сопротивление цепи короткого замыкания  

в) напряжение на корпусе 

г) ток утечки 

10. Как часто проводится проверка сопротивления изоляции стационарных 

электроустановок? 

а) ежедневно 

б) ежемесячно 

в) не реже 1 раза в 3 года (при нормальных условиях эксплуатации)  

г) только после аварии 

Часть 2. Ситуационные задачи 

(Максимум — 30 баллов: по 10 баллов за каждую задачу) 

Задача 1. 

При плановой проверке распределительного щита вы обнаружили, что 

автоматический выключатель не срабатывает при токе перегрузки. Опишите 

последовательность действий электромонтера для выявления причины неисправности и 

устранения неполадки. Укажите необходимые средства измерения и нормативные 

документы. 

Эталонный ответ: 

1. Отключить питание щита и повесить табличку «Не включать! Работают люди!». 

2. Проверить маркировку и технические характеристики автомата (номинальный 

ток, класс срабатывания). 

3. Визуально осмотреть контакты на наличие оплавления, нагара. 
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4. Провести проверку теплового расцепителя с помощью нагрузочного устройства 

(например, РЕТОМ-03 или аналога) — подать ток 1,13–1,45 × Iном и зафиксировать время 

срабатывания. 

5. Сравнить полученные данные с паспортными характеристиками (ГОСТ Р 50345, 

ПТЭЭП). 

6. При несоответствии — заменить автоматический выключатель. 

7. Оформить протокол испытаний и внести запись в паспорт электроустановки. 

Нормативные документы: ПТЭЭП (п. 1.8.37, 2.7.14), ПУЭ (гл. 3.1), ГОСТ Р 50345-

2010. 

Задача 2. 

Необходимо провести проверку сопротивления изоляции кабельной линии 0,4 кВ 

длиной 50 м. Укажите: 

 какой прибор используется; 

 какое испытательное напряжение применяется; 

 какие нормы сопротивления изоляции установлены; 

 какие меры безопасности необходимо соблюдать. 

Эталонный ответ: 

 Прибор: мегаомметр (например, М4100/4, Э6-24 или цифровой аналог) с 

напряжением 500 В. 

 Испытательное напряжение: 500 В постоянного тока (согласно ПТЭЭП, п. 1.8.39). 

 Норма сопротивления изоляции: не менее 0,5 МОм для электроустановок до 1000 

В (ПТЭЭП, п. 1.8.39). 

 Меры безопасности: 

 отключить кабельную линию со всех сторон; 

 проверить отсутствие напряжения; 

 наложить переносные заземления (при необходимости); 

 выставить охрану или таблички; 

 работать в диэлектрических перчатках и обуви; 

 иметь группу по электробезопасности не ниже III. 

Задача 3. 

Составьте перечень документов, которые должны быть оформлены при 

проведении комплексной проверки электрооборудования цеха. Обоснуйте необходимость 

каждого документа. 
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Эталонный ответ: 

1. Наряд-допуск — разрешает проведение работ в действующих электроустановках, 

обеспечивает безопасность (ПОТ РМ-016-2001, п. 4.1). 

2. Журнал допуска к работам — фиксирует факт выдачи наряда и допуска 

бригады. 

3. Протоколы испытаний — подтверждают соответствие параметров 

оборудования нормам (ПТЭЭП, п. 1.8.40). 

4. Акт проверки состояния электроустановки — обобщает результаты осмотра и 

измерений. 

5. Паспорт электроустановки — в него вносятся данные о проведенных проверках 

и заменах оборудования. 

6. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям — обязательный документ 

по ПТЭЭП (п. 1.4.8). 

Критерии оценки: 

Баллы Оценка Критерий 

45–50 «Отлично» Полные, точные ответы; 

грамотное решение задач с 

ссылками на нормативные 

документы; отсутствие 

ошибок 

35–44 «Хорошо» Незначительные неточности; 

задачи решены верно, но с 

мелкими упущениями 

25–34 «Удовлетворительно» Ответы частично верны; в 

задачах есть ошибки, но 

общее понимание темы 

присутствует 

<25 «Неудовлетворительно» Ответы не соответствуют 

требованиям; отсутствует 

понимание ключевых 

процедур и норм 

 

Максимальный балл: 50 

 Часть 1: 10 вопросов × 2 балла = 20 баллов 

 Часть 2: 3 задачи × 10 баллов = 30 баллов 

Преподаватель: __________________ /Ф.И.О./ 
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Дата проведения: «_» ___________ 20 г. 
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Информационное обеспечение обучения. 

1. Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования 

(ПМ.01): Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: 

Феникс, 2018. 2. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учеб. 

Пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. Киреева Э. А. Учебное 

пособие, 2020 https://book.ru/book/931454   

 2. Электрические машины и аппараты. Аполлонский С. М. КноРус 2022 

https://book.ru/book/944685 Учебное пособие СПО 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник   для учреждений нач. проф. образования. М. 

Изд центр «Академия», 2012  

2. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования /Гриф/. - М.: Академия, 2012. СПО.М.: Академия, 2012. 

СПО. Ю 

3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб.пособие для НПО/Гриф/. 

8е изд., испр. - М.: Академия, 2012.НПО. 
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